BILKOVINA (CELKOVA)

BioSystems

REAGENTS & INSTRUMENTS

KOD 11553
1x1L

KOD 11500 KOD 11572
2 x 250 mL 1x 250 mL

KOD 11800
1 x50 mL

Skladovat pfi 2 —30° C

Reagencie pro stanoveni koncentrace bilkovin.
Pouze pro in vitro diagnostiku v klinickych laboratofich.

BILKOVINA (CELKOVA)

Spektrofotometrie
BIURET

q3

PRINCIP METODY
Protein ve vzorku reaguje v alkalickém prostfedi s médnatymi (Il)

jonty za vzniku barevného komplexu, ktery se méfi
spektrofotometricky?.
] OBSAH ) )
KOD 11800 KOD 11500 KOD 11572 KOD 11553
A. Reagencie ‘ 1x50 mL ‘ 2 x 250 mL ‘ 1 x 250 mL 1x1L ‘
S. Standard 1x5mL 1x5mL 1x5mL 1x5mL
SLOZENI

A. Reagencie. Octan médnaty (I1) 6 mmol/L, jodid draselny
12 mmol/L, hydroxid sodny 1,15 mol/L, detergent.
Nebezpeéi: H314 — Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni
o¢i.P280 —  Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/obliejovy $tit.P303 + P361 + P353 — PRI
STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.

S. Protein Standard. Hovézi albumin. Koncentrace je uvedena na
lahvicce. Koncentrace byla ovéfena proti Standardnimu
Referenénimu Materialu 927 (National Institute of Standards and
Technology, USA).

Pro dal§i varovani a upozornéni — viz karta bezpecénostnich
udaji (SDS)

SKLADOVANI

Reagencie (A): Skladujte pfi 2-30°C.
Protein Standard (S): Po otevfeni skladujte pfi 2-8°C.
Reagent a Standard jsou stabilni do data expirace uvedené na Stitku
pokud jsou tésné uzaviené a je zabranéno jejich kontaminaci béhem
jejich pouziti.
Znamky zhorseni kvality:
m Reagencie: pfitomnost ¢astic, zakal, absorbance blanku vétsi

jak 0,150 pfi 545 nm.
m Standard: pfitomnost ¢astic, zakal

PRIPRAVA REAGENCIi
Reagencie a standard jsou pfipraveny k pfimému pouziti - ready to
use.

PRIDAVNA ZARIZENI
m Analyzator, spektrofotometr nebo fotometr s filtrem
545 nm £ 10 nm
VZORKY
Sérum nebo heparizovana plazma odebrana standardnim
zplisobem. Vzorek je stabilni 8 dni pfi 2-8°C. Jiny antikoagulant nez
heparin by se nemél pouzivat.

POSTUP
1. Pipetujte do ozna¢enych zkumavek: (Poznamka 1)

Blank Standard Vzorek
Destilovana voda 20 pL - -
Protein Standard - 20 pl -
(S)
Vzorek - - 20 pL
Reagencie (A) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL

2. Promichejte a nechejte stat 10 minut pfi pokojové teploté.
3. Odectéte absorbanci (A) standardu a vzorku proti blanku pfi
545 nm. Zbarveni je stabilni po dobu 2 hodin.
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VYPOCET
Koncentrace proteinu ve vzorku se vypocita podle vzorce:

A vzorku
x C standardu c vzorku

A standardu
REFERENCNi HODNOTY

Sérum, dospéliZ:
Chodici
Lezici

64-83 g/L
60-78 gL

Koncentrace jsou nizSi u déti. Vysledky koncentrace celkového
proteinu z plazmy mohou byt pro obsah fibrinogenu od 2 do 4 g/L
vy$si, stejné tak jako u nékterych dalich proteini?.

Tyto hodnoty jsou pouze orientatni. Kazda laboratof by si méla
stanovit své vlastni srovnavaci hodnoty.

KONTROLA KVALITY
Pro ovéfeni spravnosti méfeni se doporucuje pouzit Assayed Control
Serum hladina | (kéd. 18005, 18009 a 18042) a hladiny Il (kéd.
18007, 18010 a 18043).
Kazda laboratof by si méla stanovit svoji vlastni vnitfni kontrolu
kvality a postupy pro napravna jednani, jestlize kontroly nejsou
v toleran&nim rozpéti.

METROLOGICKA CHARAKTERISTIKA
- Detekeni limit: 4,6 g/L
- Linearita: 150 g/L Pfi vySSich hodnotach zfedte vzorek 1:2
destilovanou vodou a opakujte méfeni.
- Opakovatelnost (jednoho vzorku):

Priimérna koncentrace Ccv n
44 g/L 1,1% 20
57 g/L 0,9% 20
- Reprodukovatelnost (run to run):
Prdmérna koncentrace Cv n
44 g/L 1,8% 25
57 g/L 19% 25

- Citlivost: 5 mA.L/g

- Pravdivost: Vysledky ziskané touto soupravou nevykazovaly
systematické rozdily pfi porovnani s referenénimi reagenciemi.
(Poznamka 2). Podrobnosti o porovnavaci zkousce jsou
k dispozici na vyzadani.

- Interference: Hemoglobin (2,5 g/L) a lipemie interferuji. Bilirubin
(20 mg/dL) neovliviuje vysledek. Nékteré léky a latky mohou
interferovat®.

Tyto metrologické charakteristiky byly ziskany na analyzatoru.

Vysledky se mohou liSit pfi pouziti riznych analyzator(i, nebo pfi

manualni metodé.

DIAGNOSTICKA CHARAKTERISTIKA
Nejvice plasmatickych proteind je syntetizovano v jatrech.
Vyznamnou vyjimkou jsou imunoglobuliny, které jsou produkované
plazmatickymi burikami nalézajicimi se ve slezing, lymfatickych
uzlinach a kostni dfeni.
Dvé obecné pficiny zplsobuji zménu obsahu celkového sérového
proteinu a jsou to: zména objemu vody v plazmé a zména
koncentrace jednoho nebo vice sérovych protein(.
Hyperproteinemie se mulze objevit pfi dehydrataci (nedostatecny
pfijem tekutin, tézka zvraceni, prijmy, Addisonovo onemocnéni,
diabeticka acidéza) nebo v pfipadé zvySenych koncentraci
specifickych proteind (imunoglobuliny pfi chronickych infekcich,
mnohocetné myelomy)?4.
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BILKOVINA (CELKOVA)

Spektrofotometrie
BIURET

Hypoproteinemie se objevuje u snizené koncentrace bunék v krvi
kvl nardstu tekutin — (syndrom zadrzovani soli a velka intravenézni
infuze), nebo u posSkozeni syntéze (vazna podvyziva, chronické
onemocnéni jater, stfevni malabsorpce), nebo pfi nadmérné
proteinové ztraté zplsobené chronickym onemocnénim ledvin nebo
vaznymi popaleninami?*.

Klinicka diagnéza by vSak neméla byt uzavfena jen na zakladé
tohoto vysledku, ale mély by byt propojeny klinické a laboratorni
vysledky.

POZNAMKY

1. Tato reagencie mizZe byt pouzita v riznych analyzatorech.
Aplikacni protokoly jsou k dispozici na vyzadani u distributora.

2. Kalibrace provedend vodnym standardem muaze zpusobit
vychyleni (bias), specialné na nékterych analyzatorech. V téchto
pfipadech se doporuCuje udélat kalibraci za pouziti séra
vychazejiciho ze standardu. (Kalibraéni serum, koéd. 18011 a
18044).
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UPOZORNENI
Preklad revidovan k datu: 8.8.2016.
Vzhledem kmozné inovaci vyrobku Vam doporuujeme
prekontrolovat cesky preklad s originalnim pfibalovym letakem
porovnanim podle identifika¢niho ¢isla navodu uvedeném v zapati.
Originalni navod najdete v soupravé a na internetové adrese:

www.biosystems.es.
Cesky navod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Vyhradni distributor:

CR : JK-Trading spol.s.r.o., Kfivatcova 421/5,150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Dlha 43, 900 31, Stupava,

tel.: + 421 264 774 591

V pripadé mimoradnych udalosti:

CR : Toxikologické informaéni stfedisko (TIS), klinika pracovniho
lékarstvi VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informacné centrum Bratislava, 833 05,

Limbova 5, tel.: +421 254 774 166

SK : Toxikologické informaéné centrum Bratislava, 833 05, Limbova
5, tel.: +421 254 774 166

M11500i - 22 BioSystems S.A. Costa Brava, 30. 08030 Barcelona (Spain)
07/2016 Quality System certified according to
EN ISO 13485 and EN ISO 9001 standards

Cesky preklad 08/2016/VE



http://www.biosystems.es/
http://www.jktrading.cz/

